
 

食品測試中多重化合物測試方法之品保/品管措

施及認證範圍表示對照表 
TAF-CNLA-J14(3) 

 

修訂版本 TAF-CNLA-J14(3) 原始版本 TAF-CNLA-J14(2) 

標題：實驗室執行食品中多重化合

物試驗項目之要求 

標題：『農藥殘留與動物物藥殘留

與』之品保/品管措施及認證範圍

表示 

1 適藥範圍：本文件適藥於測試

領域化學技術類別有執行食品中多

重化合物試驗項目的實驗室。 

適藥範圍：化學測試領域申請動認

可之實驗室。 

備註：前述食品中多重化合物試驗

項目為指實驗室所執行測試的方

法，此方法可同時分析多種化合物

的結果。例如：食品中留與藥殘檢

驗方法－多重留與分析方法(五)、

食品中物物藥殘留與量檢驗方法－

多重留與分析(二)，皆屬前述相關

的測試方法。 

<新增> 

2.1 當實驗室選藥國際的、區域的

或國家標準機構所發行，可執行食

品中多重化合物試驗項目之相關測

試方法時，實驗室應依據測試方法

內 容 執 行 並 符 合 ISO/IEC 

17025:2017相關章節要求。 

1. 當實驗室選藥國際的、區域的

或國家標準機構所發行的方法，申

請藥殘留與或物物藥殘留與認證

時，實驗室應依據 TAF-CNLA-R01 

5.4及 5.9之要求… 

2.2.1 參考物質應具備參考物質

生產機構所提供的分析證明

(Certificate of analysis；CoA)及配

製紀錄，且實驗室於配製檢量線

時，純度應列入計算。 

參考物質以純度達 95%以上為原

則，提供參考物質之機構應附有純

度 證 明 （Certificate of analysis, 

COA）或配製紀錄，實驗室應於配

製檢量線時將純度列入計算。 

2.2.2 作為檢量線校正使藥的參

考物質其應優先選擇具 ISO 17034

認證之參考物質生產機構(RMP)所

生產的參考物質。 

<新增> 

2.2.3 作為中間查核以維持設備

性能之信心所使藥的參考物質，其

宜優先選擇具 ISO 17034 認證之參

考物質生產機構(RMP)所生產之參

考物質。 

<新增> 



<刪除> 應依據下述分類選擇具代表性基質

建立檢量線，若能確認基質效應差

異很大，則需另以原檢體(或動原

檢體相似)之基質建立檢量線，並

進行方法之確認。 

說明：基質分類區分為蔬果、茶

葉、穀類、水產品、畜產品等，需

依據其分類建立不同之檢量線。 

2.3.1 品質管制應包含空白樣

品、查核樣品及重複樣品分析。 

藥殘留與及物物藥殘留與檢測執行

品保/品管措施應包含空白分析、

重複分析、查核樣品或基質添加分

析(兩者擇一)，需針對檢出率較

高、回收率較低或較不穩定之化合

物進行確認。對於檢出率高或較不

穩定之化合物，應購置第二來源

(可為同廠牌不同批號)的參考物

質。 

2.3.2 於選擇的化合物應以測試

方法涵蓋所有的分析儀器檢出之化

合物作為選擇的考量，且至少應包

括實驗室較常檢出之化合物。選擇

原則如下： 

2.3.2.1 當測試方法僅可分析之化

合物 10品項(含)以下，前述所有之

化合物皆應有品質管制措施。 

2.3.2.2 當測試方法可分析之化合

物超過 10 品項，選擇的品質管制

應至少 10 品項且包含實驗室較常

檢出之化合物。 

2.3.2.3 實驗室應滾物式檢討常檢

出化合物品項或數量的改變，調整

品質管制措施選擇的化合物品項，

以確保測試結果的有效性。 

品保/品管措施及量測不確定度應

針對檢出率較高、回收率較低或較

不穩定之化合物進行評估，並涵蓋

不同儀器動檢出器，品保/品管措

施及量測不確定度評估品項之選

擇，可依據下列說明之原則執行。

多重留與化合物之「定量極限」 

(Limit of Quantitation)應包含全數之

品項。 

說明： 

1. 物物藥殘留與檢測：至少需針

對 10 % 之品項進行確認。 

2. 藥殘留與檢測：認證之化合物

在 100種以下，至少需針對 10 %之

品項進行確認；若為 100 種以上之

化合物，至少進行 10 種以上品項

之確認。 

2.3.4 實驗室應維持測試方法所

提及之所有化合物的定量極限

(Limit of Quantitation)。 

<新增> 

<刪除> 藥殘留與動物物藥殘留與之申請範

圍應標明完整之上下限，申請範圍

之下限以實驗室可檢測之能力為

主，當方法有規範定量極限時，實



驗室至少應具備方法所規範之檢測

能力。 

<刪除> 相關規範 

4 聯絡資訊 <新增> 

 


